Zał. Nr 2.2


Parametry techniczne cykloergometru

Warunek graniczny minimalny – brak  spełnienia powoduje odrzucenie oferty
	Lp.
	Opis wymagań
	Warunek Zamawiającego
	Parametr oferowany TAK/NIE

	1
	Automatyczne (programowalne) lub ręczne zadawanie obciążenia
	TAK
	

	2
	Współpraca z komputerowymi systemami wysiłkowymi
	TAK
	

	3
	Obciążenie pacjenta niezależne od prędkości pedałowania (w zakresie 30-160 obr./min.)
	TAK
	

	4
	Automatyczna kalibracja systemu pomiarowego
	TAK
	

	5
	Pulpit sterujący z 2 wyświetlaczami graficznymi LCD (główny i pomocniczy)
	TAK
	

	6
	Moc cykloergometru, min.: 10 - 999 W
	TAK
	

	7
	Elektromagnetyczny system hamowania
	TAK
	

	8
	Zakres obrotów: 30-160 obr./min.
	TAK
	

	9
	Regulacja kierownicy o 360˚
	TAK
	

	10
	Pionowa regulacja siodełka
	TAK
	

	11
	Masa roweru do 52 kg
	TAK
	

	12
	Sterowanie zewnętrzne:

- przewodowo – poprzez łącze RS-232


	TAK
	

	13
	Autonomiczna praca z wykorzystaniem własnych protokołów obciążenia: 2 ręczne, Bruce, WHO, program z liniowym narastaniem mocy, trening interwałowy, trening impulsowy, 

2 protokoły sterowania zewnętrznego przez

RS-232, 6 programów projektowanych przez użytkownika za pomocą klawiatury
	TAK
	


