


Szczytno, dn. 14-06-2016r.

Szanowni Państwo
Uprzejmie informujemy, iż do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji zamówienia, w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego. 
Zamawiający w przedmiotowej kwestii wyjaśnia:

O D P O W I E D Z I

Dotyczy: Dostawa leków”
Numer sprawy ZOZ-P/2/2016

Pytanie 1 (dotyczy pakietu 1 poz. 2)
Czy Zamawiający dopuści równoważne paski do glukometrów wraz z bezpłatnym użyczeniem Zamawiającemu niezbędnej ilości kompatybilnych glukometrów na czas trwania umowy, które są wykorzystywane w kilkudziesięciu szpitalach publicznych w Polsce, w tym również w szpitalach klinicznych, objęte refundacją Ministerstwa Zdrowia i które posiadają następujące parametry:
 
 1. aplikacja próbki pomiarowej na zasadzie kapilarnej z obszarem chłonnym paska testowego umieszczonym od czoła paska
2. brak konieczności kodowania (kalibrowania) glukometru
3. bezkontaktowy i automatyczny wyrzut paska po pomiarze
4. automatyczne włączenie się glukometru po wsunięciu paska testowego
5. zasilanie z ogólnodostępnych wymienialnych i tanich baterii litowych 3V typu CR2032
6. spełniający warunki dokładności określone normą ISO 15197:2013
7. zakres pomiarowy 20-600 mg/dl
8. jednostki pomiarowe do wyboru mg/dL lub mmol/L
9. wielkość próbki krwi 1,0 mikrolitr
10. czas pomiaru 5 sekund
11. ilość pomiarów na jednej baterii  minimum 1000
12. pamięć wewnętrzna pomiarów – 512 wyników
13. wszystkie opakowania i instrukcje do glukometru i pasków w języku polskim
14. metoda pomiaru biosensoryczna
15. zastosowany enzym – oksydaza glukozowa (GOD)
16. możliwość alternatywnego miejsca nakłucia (dłoń)
17. temperatura przechowywania pasków 2-30°C
18. temperatura wykonania pomiaru 10-40°C
19. zakres hematokrytu 30-55%
20. kalibracja do osocza krwi
21. pomiar z krwi kapilarnej
22. brak kontaktu krwi z glukometrem
23. opakowania pasków po 50 szt., stabilne 3 miesiące po otwarciu opakowania
24. trwałość roztworów kontrolnych po otwarciu opakowania 3 miesiące
 Odp. Zamawiającego: Tak dopuszczamy

Pytanie 2 (dotyczy pakietu 1 poz. 2)
 
Jaka ilość glukometrów zabezpieczy potrzeby Zamawiającego?
Odp. Zamawiającego: Zamawiający wymaga 12 glukometrów
Pytanie 3
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w postępowaniu w Pakiecie Nr 1 w Poz. 2 pasków testowych do pomiaru stężenia glukozy we krwi odznaczających się następującymi cechami:
· metoda pomiaru: biosensoryczna;
· rodzaj próbki krwi do badania: świeża krew włośniczkowa lub krew żylna;
· paski nie wymagające kodowania (brak konieczności ręcznego ustawiania kodów, użycia kluczy bądź chipów kodujących, bez konieczności sprawdzania poprawności kodu 
na wyświetlaczu z kodem na paskach testowych);
· paski posiadające kapilarę do automatycznego zasysania próbki umieszczoną na szczycie (czubku) paska testowego;
· paski kompatybilne z aparatem umożliwiającym automatyczny wyrzut paska 
(brak bezpośredniego kontaktu personelu medycznego z zużytym testem paskowym 
co eliminuje niebezpieczeństwo zakażenia chorobami przenoszonymi drogą krwi - uniknięcie zagrożenia zakażeniem materiałem biologicznym);
· paski kompatybilne z aparatem posiadającym: duży ekran z podświetlanymi cyframi (gwarancja czytelności wyniku), podświetlaną szczelinę (co ułatwia umieszczenie paska testowego), wyposażonym w jeden przycisk (łatwość obsługi) i zasilanym 2 bateriami typu „mały paluszek” (łatwe do wymiany);
· paski kalibrowane do osocza krwi;
· objętość próbki krwi konieczna do wykonania badania: 0,5 µl;
· czas pomiaru: 5 sekund;
· zakres pomiaru: 20-600 mg/dl;
· zakres hematokrytu: 35-60%;
· zastosowany enzym na paskach: dehydrogenaza glukozowa zależna od FAD (E.coli) - GDH-FAD;
· temperatura przechowywania pasków testowych: 2ᵒC - 32ᵒC;
· termin przydatności pasków testowych: 6 miesięcy od momentu otarcia fiolki;
· płyny kontrolne o terminie ważności: 6 miesięcy od momentu otwarcia fiolki;
· system spełniający wymogi normy ISO 15197:2013 – gwarancja dokładności, precyzji 
i powtarzalności pomiarów;
· paski pakowane po 50 sztuk, 
· paski wpisane na listę refundacyjną,
· paski dostarczane przez hurtownie medyczne, co zwiększa bezpieczeństwo dostawy 
w odpowiednich warunkach przechowywania pasków testowych. 

Odp. Zamawiającego: Tak dopuszczamy zaoferowanie w/w pasków

Jeśli Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie powyżej opisanych pasków testowych, prosimy o podanie ilości glukometrów potrzebnych Zamawiającemu, które to glukometry będą zawarte w cenie zakupu pasków testowych. 

Odp. Zamawiającego: Tak 12 glukometrów






Sprostowanie do zał. nr 2.2
Ww pakiecie 4 do nerki brakuje kompletu drenu do podaży wapnia CA250. Zamawiający dopisuje poz. 7 dren do podaży wapnia szt. 15
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								Dyrektor Beata Kostrzewa
