Znak sprawy : ZOZ-P-9/2017




                                     Szczytno, dn 03.08.2017r.
Uczestnicy postępowania w trybie zapytania ofertowego  
Dotyczy: zapytania ofertowego  na dostawę jednorazowego sprzętu medycznego dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Szczytnie/CPV –33.10.00.00-1 /
Zamawiający udziela odpowiedzi na następujące pytania:
	L.p.
	Treść Zapytania
	Odpowiedź Zamawiającego

	1.
	Pakiet nr 3 poz. 2-8

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kaniuli do długotrwałego podawania płynów z samozamykającym się zaworem portu górnego typu „CLIK”  z koreczkiem posiadającym trzpień zamykający światło kaniuli powyżej krawędzi koreczka w rozmiarach 0,7 x 19 24 G,0,8 X 25  22 G, 1,0 X 25 20 G, 1,3 X 38 18 G, 1,5 X 45 17 G, 1,7 x 45 16 G, pozostałe zapisy zgodnie z SIWZ.


	dopuszczamy

	2.
	Pakiet nr 6 poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie przyrządu do przetoczeń płynów infuzyjnych  o długości 

62 mm .Pozostałe zapisy zgodnie z SIWZ


	Nie dopuszczamy

	3.
	Czy Zamawiający w pakiecie nr 1 w pozycji 1 dopuści zestaw do drenażu opłucnej o łącznej pojemności 2200 ml, spełniający pozostałe wymagania określone w SIWZ?

	Nie dopuszczamy

	4.
	Czy Zamawiający w pakiecie nr 1 w pozycji 1 wymaga, aby zestaw do drenażu opłucnej posiadał zabezpieczony port bezigłowy, umożliwiający pobieranie świeżo zdrenowanego płynu do badań oraz jego budowa umożliwiała bezpieczne wsunięcie pod łóżko pacjenta (wysokość mak 25 cm i stabilna podstawa niewymagająca mocowania stojaka)?


	Nie wymagamy

	5.
	Czy Zamawiający w pakiecie nr 23 w pozycji 1 dopuści filtr płaski do znieczuleń zewnątrzoponowych z złącznikiem typu Luer Lock, objętość wypełnienia 0,80ml, ciśnienie maksymalne 792kPa?


	dopuszczamy

	6.
	Pakiet nr 8 poz.7

Prosimy o dopuszczenie w ww. pozycji papieru termoczułego do aparatu Lifepak 12 o rozmiarze 107 mm x 23 m.

	dopuszczamy

	7.
	Pakiet nr 8 poz.9

Prosimy o informację czy Zamawiający ma na myśli ww elektrodę pakowaną po 50 szt., czyli op. a 50 szt. –ilość wymagana- 200 opak..?

	Zamawiający ma na myśli ww elektrodę pakowaną po 50 szt.

	8.
	Pakiet nr 9 poz.7-10

Prosimy o dopuszczenie ww rękawic nitrylowych bezpudrowych pakowanych po 100 szt. z odpowiednim przeliczeniem wymaganych  ilości.

	dopuszczamy

	9.
	Projekt umowy – par. 1 ust. 5, 6
Prosimy o określenie minimalnego zakresu zamówienia, to znaczy takiego, do realizacji którego Zamawiający będzie zobowiązany, np. w procencie wartości pełnego zakresu zamówienia. Niedopuszczalnym jest opisywanie zamówienia bez wskazania tej jego części, której realizacja będzie pewna, a nie opcjonalna. Takie stanowisko znajduje potwierdzenie w orzecznictwie Krajowej Izby Odwoławczej (sygn. akt KIO/UZP 22/07, KIO/UZP 1447/10, KIO/UZP 2376/10) oraz jest zgodne ze stanowiskiem Urzędu Zamówień Publicznych (Opinia prawna: "Prawo opcji" w ustawie Prawo zamówień publicznych - Informator Urzędu zamówień publicznych Nr 4/2011, str. 16-19 - dostępny do pobrania w wersji elektronicznej na stronie UZP).

	Opcja 75% 

	10.
	Projekt umowy – par. 2 ust. 8 a)

Prosimy o wydłużenie terminu na uzupełnienie braków ilościowych do 3 dni roboczych
	tak wydłużymy termin

	11.
	Projekt umowy – par. 2 ust. 8 b)

Prosimy o wydłużenie terminu rozpatrzenia reklamacji i wymianu towaru na wolny od wad do 7 dni roboczych. Termin 3 dni jest trudny do dochowania z uwagi na charakter procedur reklamacyjnych – przed uznaniem reklamacji istnieje konieczność zbadania towaru pod kątem jej zasadności, odebrania wadliwego towaru z siedziby Zamawiającego. Pozostawienie zapisu w obecnym brzmieniu może budzić wątpliwości co do jego skuteczności w świetle obowiązujących przepisów prawa (świadczenie niemożliwe – zgodnie z art. 387 § 1 kodeksu cywilnego umowa o świadczenie niemożliwe jest nieważna).


	Tak, wydłużymy termin

	12.
	Projekt umowy – par. 3 ust. 6
Prosimy o zmianę ust. 6 w par. 3 poprzez wprowadzenie zapisu, że w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku, zarówno w przypadku jej podniesienia jak i obniżenia, zmienia się odpowiednio cena brutto umowy natomiast cena netto pozostanie bez zmian.  


	Tak, wprowadzimy zmianę

	13.
	Pakiet 5, poz. 1
Czy Zamawiający dopuści kateter do drenażu klatki piersiowej z trokarem o długości 24cm?

	Nie dopuszczamy 

	14.
	Pakiet 5, poz. 2
Czy Zamawiający dopuści kateter do drenażu klatki piersiowej z trokarem o długości 22cm?

	Nie dopuszczamy 

	15.
	Pakiet 5, poz. 3 - 5
Czy Zamawiający dopuści kateter do drenażu klatki piersiowej z trokarem o długości 37cm?

	Nie dopuszczamy 

	16.
	Pakiet 5, poz. 6 - 11
Czy Zamawiający dopuści kateter typu Redona pakowane zwinięte „ w ślimak”?

	Nie dopuszczamy 

	17.
	Pakiet 7, poz. 8
Czy Zamawiający dopuści strzykawkę do tuberkuliny 1ml z igłą 0,45 x 13mm?

	Tak, dopuszczamy 

	18.
	Pakiet 8, poz. 7
Czy Zamawiający dopuści papier termoczuły do defibrylatora LifePAK 12 w rolce o wymiarach 108mm x 23m z przeliczeniem ilości na 35 rolek?

	Tak, dopuszczamy

	19
	Pakiet 8, poz. 8
Czy Zamawiający dopuści elektrody do Holtera o średnicy 50mm z żelem stałym?
	Nie dopuszczamy

	20
	Pakiet 8, poz. 10
Czy Zamawiający dopuści elektrody do EKG z żelem stałym?

	Nie dopuszczamy

	21
	Pakiet 9, poz. 10
Czy Zamawiający dopuści rękawice nitrylowe niejałowe bezpudrowe XL w op.a’180szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

	Tak, dopuszczamy

	22
	pakiet 6
poz. 1 Czy Zamawiajacy dopuści IS bez ftalanów, jałowy, niepirogenny, nietokstyczny, grawitacyjny, z ostra igłą biorcza dwukanałową - odpowietrznik z filtrem przeciwbakteryjnym zamykany niebieską klapką - przezroczysta komora kroplowa 20 kropli = 1 ml+/-0,1 ml, wielkość komory min. 5,5,
 z filtrem   filtr płynu o wielkości oczek 15µm,
- rolkowy regulator przepływu - łącznik LUER-LOCK z osłonką - opakowanie jednostkowe typu blister papier -folia - sterylizowany tlenkiem etylenu, długość drenu 150 cm?
Prosimy o dopuszczenie IS bez uchwytu na dren?
Prosimy o dopuszczenie IS bez  nazwy producenta trwale umieszczonego na przyrządzie? Nie ma to wpływu na jakość produktu oraz jego cechy użytkowe.
Poz. 2

Prosimy o dopuszczenie TS bez  nazwy producenta trwale umieszczonego na przyrządzie? Nie ma to wpływu na jakość produktu oraz jego cechy użytkowe.

	Nie dopuszczamy

	23
	Pakiet 11
poz. 12-13
Czy Zamawiający dopuści Sterylne ostrza chirurgiczne ze stali węglowej jednorazowego użytku z wygrawerowanym rozmiarem, pakowane pojedynczo w folię aluminiową z identyfikacją rozmiarową na opakowaniu oraz  w zbiorczym opakowaniu zawierającym 100 szt.?
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie ostrzy bez nazwy producenta wygrawerowanej na ostrzu. Nie ma to wpływu na cechy użytkowe produktu
	Tak, dopuszczamy

	24.
	Pakiet 12
poz. 2 Czy Zamawiający dopuści czepek pakowany a'100 szt. Z wyceną za opakowanie?
Poz. 3 Czy Zamawiający dopusci fartuch foliowy pakowany w opakwoanie foliowe a'100 szt., wiązany z tyłu, rozmiar 72x120?
Czy Zamawiający dopuści wycene za opakwoanie a'100 szt.?
Poz. 5 Czy Zamawiający dopuści wycenę za 100 szt. ochraniaczy?

	Tak, dopuszczamy

	25.
	Pakiet 20
poz. 3 Czy Zamawiający dopusci zaciskacz sterylny dł. 5,5 cm? Zaciksacze mikrobiologiczne czyste posiada jeden producent, który wycofał się z ich produkcji.

	Nie dopuszczamy

	26.
	1.Dotyczy pakietu nr 9, poz. 7-10. 

Czy Zamawiający w pakiecie 9 poz. 7-10 dopuści rękawice pakowane w opakowanie = 100szt, z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań?  


	Tak, dopuszczamy

	27.
	2.Dotyczy pakietu nr 9, poz. 13


Czy Zamawiający oczekuje rękawicy o całkowitej długości minimum 295mm?

	Tak, dopuszczamy

	28.
	3.Dotyczy pakietu nr 9, poz. 1-6



Czy Zamawiający oczekuje rękawic pudrowanych czy bezpudrowych? 

	pudrowanych

	29.
	Pakiet nr 18 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a ′200 sztuk z odpowiednim przeliczeniem ilości? 


	Tak, dopuszczamy

	30.
	Pakiet nr 18 poz.1 

Czy Zamawiający dopuści nakłuwacze jednorazowego użytku, sterylne, wyposażone                              w automatyczny mechanizm uruchamiania igły, poprzez dociśnięcie do opuszka palca.

	Nie dopuszczamy 

	31
	Dotyczy pakietu nr 18:

Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie bezpiecznego nakłuwacza 23G o głębokości nakłucia 1,8 mm typ grzybkowy?
	Nie dopuszczamy 

	32
	Dotyczy pakietu nr 18:

Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie bezpiecznego nakłuwacza o szerokości i głębokości nakłucia 1,5 mm x 2,0 mm? Dodatkowo oferowany nakłuwacz ulega aktywacji natychmiast po dociśnięciu do miejsca pobierania próbki.
	Nie dopuszczamy 

	33
	Dotyczy wzoru umowy- załącznik nr 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na możliwość dostarczenia faktury pocztą lub w formie elektronicznej w formacie pdf?
	Tak, dopuszczamy

	34
	Pakiet 2

Uprzejmie prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie 2:

· Rozszerzaczy kompatybilnych z wymaganym zestawem, w poz. 1: 7F/12 cm, w poz. 2: 9F/12 cm.

· W poz. 2 prowadnika 0.035/60- kompatybilnego z wymaganą igłą i cewnikiem.
	Nie dopuszczamy

	35
	Pakiet 5

Uprzejmie prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie 5. poz. 13 przewodu do ssaka 9x6,8x2000 mm zamiast 9x5x1500 mm.
	Tak, dopuszczamy

	36
	Pakiet 19

Poz. 3

Uprzejmie prosimy Zamawiającego o dopuszczenie igły prowadzącej 22G/38 mm, kompatybilnej z wymaganą igłą podpajęczynówkową 27G/90 mm.

Poz. 4

Czy Zamawiający wymaga aby długa igła podpajęczynówkową posiadała w zestawie igłę prowadzącą 20G/38 mm? 
	Nie dopuszczamy

	37
	Pakiet 3

1. Poz. 1 

2. Czy Zamawiający oczekuje w pozycji 1. kranika wykonanego z poliwęglanu?

3. Czy Zamawiający oczekuje w pozycji 1. kranika z białym trójramiennym pokrętłem?

Poz. 2 

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kaniuli z koreczkiem z trzpieniem powyżej krawędzi korka.

Poz. 3

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pozycji 3. kaniuli dożylnej bez portu bocznego, rozmiar 0,6 mm (26 G) dla noworodków i dzieci, wykonanej z PTFE ze zdejmowanym uchwytem ułatwiającym wprowadzenie kaniuli do naczynia, widoczna w USG.

Poz. 6

Prosimy Zamawiającego kaniuli w rozmiarze 18 G 1,3 x 32 mm

Poz. 8

Prosimy Zamawiającego kaniuli w rozmiarze 16 G 1,8 x 45 mm
	Nie dopuszczamy

	38
	 Pakiet 3.

Poz 1,

1. Czy Zamawiający oczekuje w poz 1. Kranika wykonanego z poliwęglanu?

2. Czy zamawiający oczekuje w poz 1. Kranika z białym trójramiennym pokrętłem? 


	dopuszczamy

	39
	Poz 2. 

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kaniuli z koreczkiem z trzpieniem powyżej krawędzi korka. 


	dopuszczamy

	40
	Poz 3. 

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w poz 3. kaniuli dożylnej bez portu bocznego, rozmiar  0,6 mm ( 26 G) dla noworodków i dzieci, wykonanej z PTFE ze zdejmowanym uchwytem ułatwiającym wprowadzenie kaniuli do naczynia, widoczna w USG. 


	dopuszczamy

	41
	Poz 6.

Prosimy Zamawiającego kaniuli w rozmiarze 18 G 1,3 x 32 mm


	dopuszczamy

	42
	Poz 8. 

Prosimy Zamawiającego kaniuli w rozmiarze 16G 1,8 x 45 mm


	dopuszczamy

	43
	Pakiet 4.

Poz.1

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy oczekuje w poz 1. podwójnie czyszczonego teflonu?


	dopuszczamy

	44
	Poz.2

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy oczekuje w poz 2. Kaniuli z potrójnym wskaźnikiem pozycji: wyczuwalny, słyszalny i optyczny? 


	Nie 

	45
	Poz 3. 

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rozgałęziacza pięciodrożnego, wykonanego z poliwęglanu?


	dopuszczamy

	46
	Pakiet 7. 

1. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawki dwuczęściowej ze skalą nominalną 2 ml, z podziałką co 0,1ml

2. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawki dwuczęściowej ze skalą nominalną 5 ml, z podziałką co 0,2 ml

3.Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawki dwuczęściowej ze skalą nominalną 10 ml, z podziałką co 0,5 ml

4.Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawki dwuczęściowej ze skalą nominalną 20 ml. 

5.Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawki do pomp infuzyjnych z pojedynczą skalą pomiarową. 


	Dopuszczamy 1,2,3
Nie dopuszczamy 4,5

	47
	Pakiet 9

Poz. 1

1.W związku z tym, że Zamawiający nie określił typu sterylizacji dla konwencjonalnych rękawic chirurgicznych, prosimy o doprecyzowanie czy rękawice mają być sterylizowane radiacyjnie? Pragniemy zaznaczyć, że taki typ sterylizacji wyeliminuje całkowicie ryzyko bezpośredniego kontaktu dłoni z szkodliwymi substancjami stosowanymi przy sterylizacji gazowej.

2. Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie, czy wymaga rękawic  posiadających AQL ≤ 1?

3.Z uwagi na fakt, że poziom protein w rękawicach chirurgicznych bezpudrowych jest niezwykle istotny ze względu na bezpośredni wpływ na poziom reakcji alergicznych wśród personelu prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie, czy wymaga zawartości protein <30μg/g rękawicy potwierdzonego badaniami niezależnego laboratorium od producenta?


	Nie określamy

	48
	Poz. 2

1.Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienia czy rękawice nitrylowe winne być przebadane na  m. in. Formaldehyd (37%) w 10% metanolu (formalin, methyl aldehyde) i 70% izopropanol z czasem przenikania na poziomie 1 tj. do 30 minut?


	Nie 

	49
	2.Czy rękawice powinny być przebadane na przenikanie cytostatyków zgodnie z restrykcyjną normą ASTM F739 lub ASTM D 6978?


	Nie 

	50
	3.Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienia czy rękawice  winny posiadać wyraźne oznaczenie rozmiaru na 5. ściankach opakowania na barwnym tle zróżnicowanym kolorystycznie w zależności od typu rękawicy?


	Tak

	51
	Poz. 4

Z uwagi na fakt, że poziom protein w rękawicach chirurgicznych bezpudrowych jest niezwykle istotny ze względu na bezpośredni wpływ na poziom reakcji alergicznych wśród personelu prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie, czy wymaga zawartości protein <10μg/g rękawicy potwierdzonego badaniami niezależnego laboratorium od producenta?


	Nie określamy

	52
	Pakiet 9, poz. 1-6, 13

Czy rękawice mają posiadać mankiet prosty z przedłużonym i poprzecznym wzmocnieniem mankietu zapobiegające zsuwaniu się rękawicy podczas zabiegu?


	dopuszczamy

	53
	Pakiet 15

poz. 1-3

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie cewników z twardą, plastikową zastawką.


	dopuszczamy

	54
	poz. 12-16

1. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie cewników Pezzera o dł. 40 cm.

2. Czy cewniki  mają posiadać 3 czy 4 otwory drenujące?


	Dopuszczamy, 4 otwory

	55
	poz. 17-24

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie cewników Tiemanna o dł. Ok. 40 cm.


	dopuszczamy

	56
	poz. 25-27

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie cewników o dł. Min. 33 cm.


	Nie dopuszczamy

	57
	poz. 25-32

Czy na opakowaniu jednostkowym cewnika ma się znajdować oryginalny nadruk producenta z: rozmiarem, dł. cewnika, nr katalogowym, nr seryjnym, datą ważności; sterylizowane tlenkiem etylenu?


	Tak

	58
	poz. 36-36

Czy cewniki mają być pozbawione ftalanów oraz posiadać fabrycznie nadrukowaną informację o ich braku oraz rekomendowanym czasie stosowania?


	Tak

	59
	poz. 40

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie cewników o dł. 210 cm. 


	Tak, dopuszczamy

	60
	poz. 48-56

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zgłębników bez prowadnicy.


	Nie dopuszczamy

	61
	Pakiet 16

Poz.1

1. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie filtra przeciwbakteryjnego, przeciwwirusowego z nawilżaniem i zmniejszoną przestrzenią martwą, opory przepływu 2,2 cmH2O przy 60l/min
2. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie filtra przeciwbakteryjnego, przeciwwirusowego z nawilżaniem i zmniejszoną przestrzenią martwą, opory przepływu 1,9 cmH2O przy 60l/min
Poz.2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie filtra przeciwbakteryjnego, przeciwwirusowego z wymiennikiem ciepła i wilgoci dla układów oddechowych, opory przepływu 2,3 cmH2O przy 60l/min
Poz.4

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie urządzenia oddechowego (sztuczny nos) dla pacjentów po tracheostomii, opory przepływu znacznie niższe niż wymagane, na poziomie 0,2 cmH2O przy 60l/min

	Nie dopuszczamy

	62
	Poz.5

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie mikrobiologicznie czystego łącznika karbowanego.  


	Tak, dopuszczamy

	63
	Pakiet 19

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w poz 2. igły typu Pencil Point o rozmiarze 27G x 90 mm, z prowadnicą 20G x 32 mm

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w poz 2. Igły prowadzącej o rozmiarze 22G x 32 mm. 


	Nie dopuszczamy

	64
	Prosimy Zamawiającego o wyłączenie z pakietu poz. 4 i 5, co pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty. 


	Tak, wyłączamy

	65
	Pakiet 21.

1.Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie igły tępej z otworem centralnym o rozmiarze 1,2 x 40. 


	Nie dopuszczamy

	66
	2. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w poz 6 Igły w rozmiarze 1,1 x 40mm

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w poz 6 igły w rozmiarze 1,25 x 40 mm 


	Tak, dopuszczamy

	67
	Pakiet 22

Poz.1

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy maski tlenowe dla dorosłych mają być pozbawione szkodliwych składników: DEHP i BPA?

Poz.5

1. Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy z uwagi na nebulizację dzieci wymaga nebulizatora z możliwością przeprowadzenia nebulizacji w czasie 3,3 min przy przepływie 10 l/min dla 3 ml?

	Nie określamy

	68
	Pakiet 24

Poz.1

Prosimy  o wyjaśnienie czy nie zaszła oczywista omyłka pisarska i Zamawiający wymaga: Jednorazowy układ oddechowy do aparatu do znieczulenia Układ jednorurowy, dwuświatłowodowy/rura dzielona wewnętrzną membraną/ o średnicy 22mm i długością 1,80 m z kolankiem z portem kapno. I z dodatkową rurą  1 m z workiem 2l bezlateksowym. Wydajność ogrzania powietrza wdychanego 6,2 stapnia C przy przepływie 4l/min.Opór wdechowy max 0,14 cm HO i wydechowy max 0,16 HO przy przepływie 10l/min. Mikrobiologicznie czysty.


	Tak, omyłka

	69
	Poz.1,2

1. Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie ilości wymaganych w pakiecie 24 poz. 1 i 2.

	1- 120
2- 200

	70
	Pakiet 25

1. Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy wymaga aby zamknięty system do godzinowej zbiórki moczu posiadał cylindryczną komorę precyzyjnego pomiaru wyskalowaną linearnie od 1 do 40 ml co 1 ml, z cyfrowym oznaczeniem co 5 ml, komorę pomiarową skalowaną od 40 do 90 ml co 5 ml i od 90 do 500 ml co 10 ml?

	Tak

	71
	1. Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy oczekuje aby płaski port  bezigłowy do pobierania próbek wyposażony był w  przezroczyste okienko podglądu niezbędne do kontroli obecności moczu i procesu pobierania próbki.

	Nie wymagamy

	72
	1. Czy Zamawiający oczekuje, aby produkt był wykonany z PTFE, czyli podwójnie oczyszczonego teflonu? G


	dopuszczamy

	73
	Pakiet 26

1. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie systemu do wielokrotnego odsysania w układzie zamkniętym na 72 godziny, rozmiar F 14-16 dł. 34 cm kompatybilny z adapterem do dróg oddechowych.
2. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie systemu do wielokrotnego odsysania w układzie zamkniętym na 72 godziny, rozmiar F 14-16 dł. 54 cm kompatybilny z adapterem do dróg oddechowych.

	dopuszczamy
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