ANALIZATOR IMMUNOLOGICZNY I

	Lp.
	Parametry wymagane i właściwości analizatora oraz testów
	TAK /NIE

	1.
	Wieloparametrowy, automatyczny analizator do badań diagnostycznych metodą enzymoimmunofluorescencyjną.
	

	2.
	Analizator wyposażony w UPS i zewnętrzny czytnik kodów kreskowych.
	

	3.
	Możliwość wykonywania automatycznej analizy na jednym analizatorze badań w kierunku chorób zakaźnych oraz układu hemostazy (D-dimer).                        
	

	4.
	Zakres liniowości testu D-dimer – 

do 10 000 ng/ml.
	

	5.
	Możliwość wykonywania pojedynczych badań bez zwiększania kosztów.
	

	6.
	Możliwość wykonywania w tym samym czasie kilku parametrów.
	

	7.
	W zestawie odczynnikowym załączone kalibratory i kontrola jakości.
	

	8.
	Stała gotowość aparatu do pracy przez 24 h /dobę bez wykonywania czynności rozruchowych.
	

	9.
	Należy dołączyć do oferty Deklarację Zgodności CE dla analizatora oraz odczynników w języku polskim.
	

	10.
	Odczynniki w postaci gotowej do użycia.
	

	11.
	Krzywa kalibracyjna opracowana przez producenta w formie kodu kreskowego na opakowaniu dla każdego zestawu odczynników wprowadzana automatycznie  i przechowywana w pamięci aparatu. Rekalibracja wykonywana nie częściej niż co dwa tygodnie. 
	

	12.
	Zestawy odczynników, których otwarcie nie skraca terminu ważności podanego na opakowaniu.
	

	13.
	Średni czas wykonania oznaczeń 15-60 min.
	

	14.
	Wykluczone ryzyko kontaminacji - aparat bezigłowy.
	

	15.
	Instrukcja obsługi aparatu w języku polskim.
	

	16.
	Termin przydatności odczynnika na pokładzie analizatora zgodnie z załączoną ulotką.
	

	17.
	Odczynniki muszą być konfekcjonowane w ilości nie większej niż 100 oznaczeń w opakowaniu.
	

	18.
	Wykonawca na własny koszt zapewni podłączenie analizatora do szpitalnego systemu informatycznego KS-SOLAB firmy Kamsoft– komunikacja dwukierunkowa.
	

	19.
	Wykonawca zapewni udział w zewnętrznej międzynarodowej kontroli jakości firmy Randox (RIQAS Liquid Cardiac) w cyklach miesięcznych przez okres trwania umowy.
	

	20.
	Instalacja, uruchomienie analizatora oraz szkolenie personelu Laboratorium w zakresie obsługi oraz interpretacji wyników na koszt Wykonawcy
	

	
	WARUNKI SERWISU I GWARANCJI
	

	21.
	Okres dzierżawy i gwarancji przez 48 miesięcy ( bezpłatne: dojazdy i usługa serwisowa, materiały zużywalne, naprawy i konserwacje techniczne).
	

	22.
	Czas przystąpienia do usunięcia awarii analizatora nie dłuższy niż 24 godziny. Powyżej 24 h niesprawności analizatora Wykonawca zapewni aparat zastępczy o takich samych parametrach.
	

	23.
	W przypadku awarii analizatora Wykonawca pokryje koszty wykonania badań w innym Laboratorium, położonym najbliżej siedziby Zamawiającego.  
	

	24.
	Przeglądy okresowe oraz wszelkie niezbędne materiały do przeglądów po stronie Wykonawcy.
	

	25.
	Wykonawca zapewni bezpłatną aktualizację oprogramowania przez cały okres trwania umowy
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                                                                      / Podpis i pieczęć osoby uprawnionej lub osób
                                                                                       uprawnionych do reprezentowania  Wykonawcy/                                                     
