ANALIZATOR    IMMUNOLOGICZNY II
	Lp.    Wymagane parametry i właściwości
analizatora i odczynników  

	
	TAK/NIE

	
	
	

	1.
	Metoda badań: chemiluminescencja.
	

	2.
	Analizator pracujący w systemie „Random Access”.
	

	3.
	Minimalna wydajność aparatu min. 80 oznaczeń / godzinę dla reakcji jedno- i dwustopniowych.
	

	4.
	Możliwość wykonania 16 lub więcej oznaczeń z jednej próbki.
	

	5.
	Pobieranie próbek bezpośrednio z probówek pierwotnych po odwirowaniu.
	

	6.
	Szybkość otrzymania wyników do 30 minut a dla Troponiny do 10 min. 
	

	7.
	Kalibracja i rekalibracja przy użyciu nie więcej niż 2 kalibratorów.
	

	8.
	Możliwość oznaczania próbek pediatrycznych – objętość próbki do 1 oznaczenia nie większa 
niż 50 ul.
	

	9.
	Detekcja skrzepów i mikroskrzepów w materiale badanym.
	

	10.
	Automatyczne rozcieńczanie próbek przez analizator.
	

	11.
	Aparat kompaktowy o niewielkich wymiarach, umożliwiający instalację i pracę na stole laboratoryjnym. Wykonawca zapewnia dostarczenie stołu pod analizator. 
	

	12.
	Eliminacja kontaminacji - jednorazowe końcówki do pipetowania materiału badanego i odczynników
	

	13.
	Automatyczne otwierania i zamykanie odczynników na pokładzie analizatora.
	

	14.
	Wieloparametrowy materiał kontrolny producenta odczynników dla oznaczeń hormonalnych.
	

	15.
	Odczynniki do oznaczania TSH, fT4 i fT3 muszą  posiadać określone przez producenta specyficzne  wartości referencyjne dla populacji dorosłych, dzieci, kobiet w ciąży w poszczególnych trymestrach oraz osób starszych.
	

	16.
	 Analizator wyposażony w system kontroli jakości dla wszystkich parametrów z możliwością graficznej prezentacji wyników (wykres Levey – Jenningsa) oraz ich wydruków.
	

	17.
	Aparat fabrycznie nowy, rok produkcji 2017
	

	18.
	Analizator z wbudowanym kolorowym ekranem dotykowy oraz z UPS podtrzymującym pracę analizatora w przypadku awarii zasilania przez co najmniej 30 min.
	

	19.
                   
	Okres dzierżawy i gwarancji przez 48 miesięcy (bezpłatne: dojazdy i usługa serwisowa, materiały  zużywalne, naprawy i przeglądy techniczne).
	

	20.
	 Czas reakcji serwisu nie dłuższy niż 24 godziny od momentu jej zgłoszenia Powyżej 24h niesprawności analizatora Wykonawca                                                          zapewni aparat zastępczy o takich samych parametrach.
	

	21.
	W przypadku awarii analizatora Wykonawca pokryje koszty Wykonania badań w innym Laboratorium położonym najbliżej miejsca Zamawiającego.
	

	22.
	Przeglądy okresowe oraz wszelkie niezbędne materiały do przeglądu po stronie Wykonawcy.
	

	
23.
	Instrukcja obsługi oraz metodyki dla wszystkich wymaganych parametrów w języku polskim (dostawa z urządzeniem).
	

	24.
	Wykonawca na własny koszt zapewni podłączenie analizatora do laboratoryjnego systemu informatycznego KS-SOLAB firmy Kamsoft. Wymagana dwustronna komunikacja   między aparatem a systemem.  

	

	25.
	Instalacja i uruchomienie analizatora oraz szkolenie (2 dni) personelu Laboratorium w zakresie obsługi oraz interpretacji wyników przeprowadzone przez Wykonawcę. 

	

	26.
	Wykonawca zapewni bezpłatny udział Laboratorium w kontroli zewnętrznej (RIQAS Immunoassay oraz RIQAS  Serology HIV/Hepatitis) przez okres trwania umowy.

	

	27.
	Wykonawca zapewni na rzecz zamawiającego kwotę  25 tys. zł na meble/remont Laboratorium do wykorzystania w trakcie trwania umowy.                   

	




