2.7 Parametry wymagane dla pasków do analizy moczu
	Lp.
	Pole testowe
	Zakres czułości
	TAK/NIE

	1.
	glukoza
	75-125 mg/dl
	

	2.
	ciała ketonowe
	0,5-1,0 mmol/l kw. acetooctowego
	

	3.
	krew
	150-620 µg/l hemoglobiny 
	

	4.
	białko
	0,15-0,30 g/l albuminy
	

	5.
	azotyny
	13-22 µmol/l jonów azotynowych
	

	6.
	leukocyty
	5-15 komórek/µl moczu
	

	7.
	urobilinogen
	3,2 µmol/l 
	

	8.
	ciężar właściwy
	1,000-1,030
	

	9.
	pH
	5-9 jedn.
	

	10.
	bilirubina
	7-14 µmol/l
	

	11.
	Eliminacja wpływu kwasu askorbinowego na wynik pomiaru
	
	

	12.
	Możliwość rozróżniania krwinek wyługowanych i niewyługowanych
	
	

	13.
	Aparat, paski do analizy moczu i materiały do kontroli od jednego producenta – zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych
	
	

	14.
	Bezpłatny udział w międzynarodowej kontroli jakości moczu cztery razy w roku zakończony wydaniem certyfikatu.
	
	

	15.
	Zapewnienie autoryzowanego serwisu wyłącznie przez producenta analizatora Clinitek + oświadczenie producenta.
	
	

	16.
	Aktualizacja oprogramowania analizatora CLINITEK
	
	


