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	Treść Zapytania
	Odpowiedź Zamawiającego

	1. 
	Pak. Nr 3, poz. 9
	Prosimy o dopuszczenie zaoferowania w pozycji 9 elektrod o średnicy 42 mm, na bazie pianki polietylenowej, z żelem stałym, z „języczkiem” ułatwiającym aplikację (odległość od szczytu języczka do przeciwległego końca elektrody – 45 mm), albo ewentualnie elektrod o średnicy 50 mm (na bazie pianki, z żelem stałym lub ciekłym).


	Dopuszczamy

	2. 
	Pak. nr 5, poz. 1
	Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie sterylnej igły do pobierania i wstrzykiwania leków z filtrem powietrza 0,1 um, bez zastawki ?
	NIE

	3. 
	Pak. Nr 6, poz. 10
	Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie igły o rozm. 0,45 x 120mm z prowadnicą ?
	NIE

	4. 
	Pak. Nr 7, poz. 1
	Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kranika 3-drożnego tylko z optycznym identyfikatorem pozycji zamknięte/otwarte ?
	TAK

	5. 
	Pak. Nr 7, poz. 2-7
	Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kaniul dożylnych o wyższych przepływach ?
	NIE

	6. 
	Pak. Nr 7, poz. 2
	Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kaniul o rozm. 0,9 ?
	NIE

	7. 
	Pak. Nr 7, poz. 3
	Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kaniul o rozm. 1,1 ?
	NIE

	8. 
	Pak. Nr 7, poz. 4
	Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kaniul o rozm. 1,3 ?
	NIE

	9. 
	Pak. Nr 7, poz. 5
	Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kaniul o rozm. 1,5 ?
	NIE

	10. 
	Pak. Nr 7, poz. 9
	Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie korka do venflonu innego producenta niż kaniule z poz. 3-7, przy zachowaniu pełnej kompatybilności z kaniulami ?
	NIE

	11. 
	Pak. Nr 9, poz. 2
	Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie opasek identyfikacyjnych niesterylnych ?
	Zamawiający podtrzymuje zapis z SIWZ

	12. 
	Pak. Nr 9, poz. 3
	Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zaciskacza o dł. 55mm sterylnego ?
	NIE

	13. 
	Pak. Nr 9, poz. 4-5
	Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie woreczków do pobierania próbek moczu opakowanie folia ?
	Zamawiający podtrzymuje zapis z SIWZ

	14. 
	Pak. Nr 10, poz. 3-11
	Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zgłębnika żołądkowego o powierzchni gładkiej ?
	Zamawiający podtrzymuje zapis z SIWZ

	15. 
	Pak. Nr 10, poz. 4-6
	Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zgłębnika żołądkowego o dł. 800 ?
	NIE

	16. 
	Pak. Nr 10, poz. 17
	Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kanki do odbytnicy nr 16 (5,3 x 200) ?
	TAK

	17. 
	Pak. Nr 10, poz. 28
	Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu do lewatywy bez kanki z cewnikiem zakończonym miękko wyoblonym zakończeniem i 2 dużymi otworami bocznymi ?
	NIE

	18. 
	Pak. Nr 10, poz. 29
	Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu z drenem o standardowej średnicy wewn/zewn 5.6/8.0mm CH24 dł. 210cm oraz z koncówką Yankauer standard z czterema otworami o średnicy CH 23 /3.8mm/7.6mm/ i długości całkowitej 27 cm ?
	Zamawiający podtrzymuje zapis z SIWZ

	19. 
	Pak. Nr 12
	Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie zaoferowania w pakiecie 12 rękawic nitrylowych bezpudrowych, elastycznych, oznakowanych jako wyrób medyczny, pakowanych w op. A 100szt., z Al 1,5 w kolorze niebieskim o grubości pojedynczej ścianki: palec 0,10-0,11mm, dłoń 0,08mm, mankiet 0,06mm, o powierzchni gładkiej z teksturowanymi końcówkami palców, posiadających badania na przenikanie substancji chemicznych zgodnie z normą EN 374-3. Nadmieniamy, że dopuszczenie w/w rękawic pozwoli Zamawiającemu wyeliminować całkowicie problem alergii na proteiny lateksowe, przy zachowaniu parametrów mechanicznych rękawic lateksowych, gwarantując jednocześnie poziom ochrony wyższy niż rękawiczki lateksowe. Ponadto Ponadto uwagi na ciągły wzrost cen lateksu dopuszczenie takiego rozwiązania pozwoli Zamawiającemu zmniejszyć koszty.
	Zamawiający podtrzymuje zapis z SIWZ


