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Aparat EKG
Wymagania minimalne
- prezentacja na wyświetlaczu 1, 3, 6 lub 12 przebiegów EKG
· wydruk w trybie 1,3,12  kanałów (szerokość papieru 112mm)
· klawiatura membranowa alfanumeryczna z przyciskami funkcyjnymi
· graficzne menu wyświetlane na ekranie umożliwiające łatwą obsługę za pomocą klawiatury
· baza pacjentów i badań
- wewnętrzna pamięć badań
· wykonanie do 60 badań automatycznych w trybie pracy akumulatorowej
· moduł automatycznej analizy i interpretacji
· detekcja stymulatora serca
· ciągły pomiar częstości akcji serca (HR) i jego prezentacja na wyświetlaczu
· automatyczna detekcja zespołów QRS
· zapis badań bezpośrednio z aparatu do pamięci USB (Pendrive)
- interfejs komunikacyjny – 2x port USB
· czułość: 2,5/5/10/20 mm/mV
· prędkość zapisu: 5/10/25/50 mm/s
· filtr zakłóceń sieciowych: 50 Hz, 60 Hz
· filtr zakłóceń mięśniowych: 25 Hz, 35 Hz, 45 Hz
· filtr izolinii: 0,15 Hz, 0,45 Hz, 0,75 Hz, 1,5 Hz
· detekcja odpięcia elektrody niezależna dla każdej elektrody
· wybór dowolnego kanału do detekcji częstości akcji serca
· grubość wydruku linii krzywych EKG do wyboru: normalna lub pogrubiona
· menu w języku polskim 
· badanie automatyczne z wydrukiem danych pacjenta i danych gabinetu
· dźwiękowa sygnalizacja wykrytych pobudzeń




