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ZOZ-15/2015  					                       Szczytno, dn. 16 .12.2015r.


Dotyczy: „Dostawa materiałów szewnych dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Szczytnie”.


IVRA Tomasz Kaczmarek
Ul. Górnośląska 24/14
00-484 Warszawa 


Zamawiający odrzuca ofertę złożoną przez  podmiot IVRA z siedzibą w Warszawie w zadaniu IV na podstawie art. 89. 1. 2 Ustawy prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, 984, 1047, 1473, z 2014 r. poz. 423, 768, 811, 915, 1146, 1232, z 2015 r. poz. 349, 478, 605).
	Zamawiający określił swoje wymagania w załączniku nr 2 do SIWZ w ten sposób, że należy zaoferować: „siatkę syntetyczną częściowo wchłanialną składającą się z  poliglaktynowej nici wielowłokninowej oraz niewchłanialnej nici polipropylenowej”. 
Analiza oferty przetargowej złożonej przez firmę IVRA jednoznacznie wykazała, iż zaoferowana siatka przepuklinowa składa się z niewchłanialnej nici polipropylenowej oraz                      z wchłanialnego materiału PGA. PGA (z ang. Polyglycolid acid) to poli(kwas) glikolowy złożony             z około 75% kwasu poliglikolowego z dodatkiem ok 25% kaprolaktonu. 
Zamawiający w SIWZ jednoznacznie określił swoje oczekiwania względem substancji,          z której powinna składać się siatka jako mieszanina nici polipropylenowej oraz poliglaktynowej. Poliglaktyna jest kopolimerem poli(glikolidu-co-L-laktydu) (90:10) składającym się w 90%                      z glikolidu  i w 10% z L-laktydu, czyli jest substancją znacząco różną składem chemicznym od  PGA. 
Dodatkowo w  treści złożonej przez firmę IVRA oferty nie znajduje się potwierdzenie wymagania Zamawiającego dotyczącego, aby nić poliglaktynowa była nicią wielowłókninową. Stoi to w jednoznacznej sprzeczności z wymogiem określonym przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (inny materiał chemiczny użyty do produkcji siatek: poliglikolid zamiast poliglaktyny oraz brak wielowłókninowej budowy nici poliglaktynowej).
  							[image: ]
image1.wmf

oleObject1.bin

image2.emf

