ZOZ-9A/2011







Szczytno, dn. 07.06.2011r.

Uczestnicy postępowania przetargowego

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Szczytnie

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U z 2007r. Nr 233 poz. 1655 oraz Dz.U. z 2008r. Nr 171 poz.1058 z późn. zm.), Zamawiający udziela odpowiedzi na następujące pytania:

	L.p.
	Miejsce w SIWZ


	Treść Zapytania
	Odpowiedź Zamawiającego

	1. 
	Zał. nr 2

Pakiet I

Poz. 4
	Proszę o dopuszczenie kaniul 1,2 o przepływie 90ml/min
	Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

	2. 
	Zał. nr 2

Pakiet I

Poz. 5
	Proszę o dopuszczenie kaniul 1,5 w ramach tego samego rozmiaru 17 G
	Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

	3. 
	SIWZ
	Prosimy Zamawiającego o wyrażenie zgody na załączenie oświadczenia o posiadaniu dokumentów dopuszczających oferowane produkty do obrotu oraz dostarczeniu ich na każde żądanie Zamawiającego, zamiast w/w dokumentów.
	TAK

	4. 
	SIWZ
	Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę urzędowej stawki VAT w związku z jej planowaną zmianą, przy czym zmianie ulegnie wyłącznie cena brutto, cena netto pozostanie bez zmian ?
	NIE

	5. 
	Zał. nr 2

Pakiet I

Poz. 1
	Czy Zamawiający wymaga aby kranik posiadał trójramienne pokrętło ?
	Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

	6. 
	Zał. nr 2

Pakiet I

Poz. 1
	Czy Zamawiający dopuści kranik bez wyczuwalnego identyfikatora otwarty/zamknięty ?
	Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

	7. 
	Zał. nr 2

Pakiet I

Poz. 2-6
	Czy Zamawiający dopuści kaniule wykonane z poliuretanu ?
	NIE

	8. 
	Zał. nr 2

Pakiet I

Poz. 2
	Czy Zamawiający dopuści kaniule 22G 0,9 o przepływie 36 ml/min ?
	Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

	9. 
	Zał. nr 2

Pakiet I

Poz. 3
	Czy Zamawiający dopuści kaniule 20G 1,1 o przepływie 61 ml/min ?
	Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

	10. 
	Zał. nr 2

Pakiet I

Poz. 4
	Czy Zamawiający dopuści kaniule 18G 1,3 o przepływie 96 ml/min ?
	Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

	11. 
	Zał. nr 2

Pakiet I

Poz. 5
	Czy Zamawiający dopuści kaniule 1,5 ?
	Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

	12. 
	Zał. nr 2

Pakiet I

Poz. 6
	Czy Zamawiający dopuści kaniulę 16G 1,7 o przepływie 196 ml/min ?
	Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

	13. 
	Zał. nr 2

Pakiet I

Poz. 7
	Czy Zamawiający dopuści koreczek z trzpieniem poniżej krawędzi korka co zwiększa jego aseptyczne stosowanie ?
	Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

	14. 
	Zał. nr 2

Pakiet I

Poz. 8
	Czy Zamawiający wydzieli w / w pozycje do oddzielnego pakietu co umożliwi nam złożenie bardziej korzystnej i konkurencyjnej oferty ?
	TAK

	15. 
	Zał. nr 2

Pakiet I

Poz. 2-6
	Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy poprzez kaniule wykonane z teflonu oczekuje zaoferowania kaniul wykonanych z podwójnie oczyszczonego teflonu ?
	Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

	16. 
	Zał. nr 2

Pakiet I

Poz. 2-6
	Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy kaniule mają posiadać wskaźnik wypływu krwi w postaci zastawki antyzwrotnej ?
	Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

	17. 
	Zał. nr 2

Pakiet II

Poz. 1
	Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy kaniule dożylne mają być wykonane z podwójnie oczyszczonego teflonu (PTFE) i widoczne w aparacie USG ?
	Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

	18. 
	SIWZ
	Czy w związku z dopuszczeniem przez Zamawiającego możliwości składania ofert częściowych na każdy z pakietów z osobna, Zamawiający przewiduje możliwość podpisania z jednym wykonawcą oddzielnych umów na poszczególne pakiety ?

W razie udzielenia na powyższe pytanie odpowiedzi odmownej , w związku z dopuszczeniem przez zamawiającego możliwości składania ofert częściowych na każdy pakiet z osobna, uprzejmie prosimy o wyrażenie przez Zamawiającego zgody na wprowadzenie w treści umowy obejmującej wszystkie pakiety, w ramach których konkretnemu wykonawcy zostało udzielone zamówienie, poniższego zapisu: „Realizacja każdego z pakietów z osobna ma charakter samodzielnego zobowiązania stron”.
	TAK, na pisemny wniosek Wykonawcy.

	19. 
	SIWZ
	Czy Zamawiający w przypadku wątpliwości będzie żądał dostarczenia próbek w celu weryfikacji czy zaoferowane produkty odpowiadają wymogom Zamawiającego zawartym w SIWZ ?
	Zamawiający żąda dołączenia próbek do oferty.


