O D P O W I E D Z I

na zapytania w sprawie SIWZ na dostawę materiałów szewnych

Sprawa nr ZOZ- 5/2012

Szanowni Państwo

Uprzejmie informujemy, iż do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z póź. zm.) w trybie przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku.

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust.2 cyt. ustawy w przedmiotowej kwestii wyjaśnia:

dotyczy SIWZ

Czy Zamawiający wymaga aby na fakturze, dostarczanej wraz z zamówionym towarem, znajdowały się takie informacje jak nr serii i data ważności ?

Odp. Zamawiającego: Tak
 dotyczy SIWZ
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę urzędowej stawki VAT w związku z jej planowaną zmianą, przy czym zmianie ulegnie wyłącznie cenna brutto, cena netto pozostanie bez zmian?

Odp. Zamawiającego

W przypadku urzędowej zmiany stawki VAT możliwa jest zmiana cen proporcjonalnie do zmiany stawki VAT, tak w przypadku podwyżki jak i obniżki. Zmiana cen wymaga udokumentowania przez Wykonawcę i każdorazowo wyrażonej zgody przez Zamawiającego w formie pisemnego aneksu do umowy pod rygorem nieważności. Wartość umowy zmienia się odpowiednio.

Dotyczy zad. 3 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści kraniki wyłącznie z optycznym identyfikatorem pozycji zamknięte/otwarte?

Odp. Zamawiającego: Nie
Dotyczy zad. 3 poz. 2-6


Czy Zamawiający dopuści kaniule wykonane z poliuretanu?

Odp. Zamawiającego: Nie
Dotyczy zad. 3 poz. 2


Czy Zamawiający kaniule 22G 0,9 o przepływie 36ml/min?

Odp. Zamawiającego: Nie
Dotyczy zad. 3 poz. 3


Czy Zamawiający dopuści kaniule 20G 1,1 o przepływie 61ml/min?

Odp. Zamawiającego: Nie
Dotyczy zad. 3 poz. 4


Czy Zamawiający dopuści kaniule 18G 1,3 o przepływie 90ml/min?

Odp. Zamawiającego: Nie
Dotyczy zad. 3 poz. 6


Czy Zamawiający dopuści kaniule 16G 1,8 o przepływie 200ml/min?

Odp. Zamawiającego: Nie
Dotyczy zad. 6 poz. 1,2

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania przyrządów bez zawartości ftalanów, co potwierdzone będzie załączoną kartą charakterystyki bezpieczeństwa produktu chemicznego oraz informacją na opakowaniu jednostkowym każdego przyrządu ? Pragniemy poinformować iż zgodnie z dyrektywą 2007/47/EC oraz rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 12 stycznia 2011 r. w sprawie wymagań zasadniczych oraz procedur zgodności wyrobów medycznych (Dz.U. Nr 16 poz.74) wyroby zawierające ftalany nie powinny być stosowane w leczeniu dzieci lub kobiet ciężarnych, lub kobiet karmiących. Ponadto każdy wyrób przeznaczony do podawania lub usuwania produktów leczniczych, jeżeli w swoim składzie zawiera szkodliwe ftalany winien być oznakowany jako wyrób zawierający ftalany.
Odp. Zamawiającego: Tak
Dotyczy zad. 7 poz. 8


Czy Zamawiający dopuści strzykawkę do tuberkuliny z igłą nakładaną tak jak obecnie stosowana w Państwa jednostce?

Odp. Zamawiającego: Tak
Dotyczy zad. 7 poz. 1-4


Czy Zamawiający dopuści wycenę za op a’100szt z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

Odp. Zamawiającego: Tak
Dotyczy zad. 15 poz.15-22


Czy Zamawiający dopuści cewniki o standardowej długości 400mm?

Odp. Zamawiającego: Nie
Dotyczy zad. 15 poz. 23-30


Zwracamy się z prośbą o odstąpienie od wymogu aby cewniki posiadały cyfrowe oznaczenie cewnika znajdujące się bezpośrednio na nim gdyż każdy cewnik posiada barwny konektor, który oznacza jego rozmiar. 

Odp. Zamawiającego: Nie
Dotyczy zad. 15 poz. 23-30


Czy Zamawiający dopuści cewniki posiadające otwory naprzemianległe?

Odp. Zamawiającego: Tak
Dotyczy zad. 15 poz. 36


Czy Zamawiający dopuści cewniki do tlenu o długości 1500mm ?  

Odp. Zamawiającego: Zgodnie z SIWZ
Dotyczy zad. 15 poz. 37

Czy Zamawiający dopuści przedłużacze do tlenu 16x2100mm ?

Odp. Zamawiającego: Tak
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